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1. Einschalten: 

Taste ON/ENTER drücken 

Gerätecheck abwarten und mit Taste        

ON/ENTER bestätigen 

2. Test auswählen: 

Pfeiltaste drücken bis gewünschter Test 
erscheint 

3. Bestätigen des gewünschten Tests: 

Taste ON/ENTER drücken 

4. Ausschalten: 

Beide Pfeiltasten gleichzeitig drücken  

Hinweis:  

Erscheint nach Ablauf des Geräte-
checks SERVICE im Display, hat 
das Gerät einen Defekt.  

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall 
mit unserem Service unter der 
Rufnummer  +49(0)30-6576-2597 
in Verbindung 


